İNFOMED ALARMLI İLAÇ KUTUSU

KULLANIM KILAVUZU

Cihazın Özellikleri :

Bu ilaç kutusu sizin günlük ilaçlarınızınzamanını ayarlar ve size sesli titreşimli yada her ikisi ile günde beş defa alarm verir.Hergün yeniden programlama gerektirmez Dolayısı ile asal ilaç saatlerinizi unutmazsınız.

· Titreşimli,sesli, yada  titreşim + sesli olarak günde beş kez alarm ile uyarır.

· Tuş kilitleme özelliği ile çantanızda yada cebinizde yanlışlıkla tuşlara basılmasını engeller.

· Ergonomik yapısı ile cebinizde yada çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

· Rahat okunabilen ışıklı büyük LCD ekran.

· Nabız ölçme özelliği ile istediğin zaman nabzını gösteren ekran.

Pillerin yerleştirimesi ve Çıkarılması :
İlaç kutunuzda 2 adet güçlendirilmiş pil kullanılmaktadır.

     1- Saat ve Nabız ve Alarm kullanımı için CR2025 pil

     2- Titreşim ve LCD ekran için AAA İnce kalem pil kullanılmaktadır.

         ( 2 adet cihaz ile birlikte verilir.)

Pil değişimi için cihazın üzerinde bulunan OPEN düğmesini OK yönünde ittirin ve alt – üst kısımları birbirinden ayırın.Saat’in olduğu bölümün arkasında bulunan beyaz pil yuvası kapağını çıkartın.CR2025 pilinin üzerinde bulunan tırnağı OPEN yöününe doğru kaydırın, küçük parçayı çıkartın ve yeni pilinizi ( + ) kısmı üst tarafa kalacak şekilde yerleştirin.Bundan sonra çıkartmış olduğunuz parçayı tekrar yerine koyarak close yöüne ittirerek kilitleyin.Diğer pili ise yuvasında gösterdiği yönde takıp pil kapağını takın.Alt ve Üst parçaları tekrar birleştiriniz. (kapandığında CLİCK sesi duyulur.)
Saatin ayarlanması :

· Tuş kilidini açınız,
- T.SET düğmesine 2 sn. Basın, ekrana T.SET yazısı çıkar . Beyaz bilezik halkayı sağ yada soal çevirerek günü saatini ayarlayın. Tekrar T.SET  düğmesine basarak dakika bölümüne geçiniz. Dakikayı ayarladıkyan sonra tekrar T.SET tuşuna basarak saat ayarınızı bitiriniz.

[image: image1.jpg]SaatAyan





Alarmın Ayarlanması :
- Tuş Kilidini açınız,
- Set düğmesine 2 sn. Basın, ekransa ALL SET yazısı belirecek.ilk alarm zamanı yanıp sönmeye
  başlar. Saati ayarladığımız gibi bilezik çevirerek 1.İlaç alma saatini ayarlayın, Set düğmesine basarak
  2.İlaç alma saatini ayarlayın, diğer alarm saatlerini’de aynı metodla ayarladıktan sonra cihaz kullanıma hazır hale gelir. ( İlaç alarmı yarım saat aralıklarla ilerler.)

* İlaç Saati geldiğinde 30 sn. Alarm verir, eğer herhangi bir müdahale bulunmazsa kapanır ve tekrar
  5 dakika’da bir , uyarı gönderir.taki ilaç alına kadar.

* Üç adet alarm seçeneği vardır ...Bunlar..; 

TİTREŞİM – SESLİ   ,   TİTREŞİM + SESLİ   ( Kutunun sol tarafındaki düğme )
Nabız Ölçer :
Nabız Kalbin 1 dk. İçindeki atışını gösterir. Nabzınızı ölçmek için cihaz’ın üzerinde bulunan “PULSE START “  düğmesine basın. İşaret parmağınızı cihaz’ın üzerinde bulunan sensöre koyun, ölüm işareti çıkana kadar basılı tutun. Nabız ölçümü yapıldığında ekranda nabız değeri görülür.

İlaç Kutusunun doldurulması :
Cihaz’ın arka tarafında bulunan 5 adet ilaç koyma gözü vardır.Kapağı çevirerek bu gözlere istenen ilaçları koyabilirsiniz.

Ekran Işığının Açılması :
Cihaz’ın üzerinde bulunan “ LİGHT” düğmesine basmak sureti ile ekran ışığı 10 sn. süreyle yanar ve daha sonra kendiliğinden söner.

NOT : Daha önce ayarlamış olduğunuz alarmlar siz değiştirmediğiniz sürece gece 0:13 de tekrar aktif hale geçer.Dolayısı ile hergün alarm kurmanız gerekmez.
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